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HASTANEMİZİN   İHTİYACI  OLAN  AŞAĞIDA  YAZILI  MALZEME(LER)

TARİHİ,  SAAT 'E/A KADAR 

TEKLİFLERİNİ  (KDV HARİÇ)   GETİRMELERİ  VEYA  AŞAĞIDA

ALIM KONUSU MALZEMELER MİKTAR
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2

CIFT KAFLI CURLED TENKOF KATETER(ERISKIN)

ERCP KATETERI(TAPERED)

 5,00

 10,00

ADET

ADET

10:0006/12/2023

İLGİLİ KİŞİ PINAR ARISOY

TEKLİF ALMA SURETİYLE

SATIN  ALINACAKTIR .  İLGİLENEN FİRMALARIN

EN  SON  FİYAT  TEKLİFLERİNİ  İÇEREN KAPALI

 NUMARAYA FAKSLA BİLDİRMELERİ RİCA OLUNUR.

TEL               

FAX            0 232 412 24 27  - 412 21 93  - 412 21 99

NOT           ÖDEME VADESİ 20 GÜNDÜR TEKLİFLERDE MARKA MODEL VE UBB BELİRTİLMELİDİR.

TEKLİF NO 20237229

ALİ ÖZSOY

pinar.arisoy@deu.edu.trE-MAIL       
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MALİ HİZMETLER MÜDÜRÜ  
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 TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu Teknik Şartname ile birlikte aşağıdaki malzeme(ler) alınacaktır.

1.GENEL ÖZELLİKLER

2.DETAY JENERIK ÖZELLİKLER

Detay özellikleri bulunan malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

(7412) CIFT KAFLI CURLED TENKOF KATETER(ERISKIN)
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Kateter slikon malzemeden üretilmiş olup 60-64 cm uzunluğunda olmalıdır.

Kateter üzerinde radyoopak şerit bulunmalıdır.

Kateterin kalınlığı iç çapı 2,5-3.0 mm, dış çapı 4,5-5.0 mm olmalıdır.

Kateter çift keçeli ve vücut içinde kalan kısmı helezonik kıvrımlı olmalıdır.

Kateterin keçelerinin genişliği 1 cm olmalıdır.

İki keçe arasındaki mesafe 5-7 cm olmalıdır.

Helozonik kıvrım uç uzunluğu 20-22 cm olmalıdır.

Helozonik kıvrım uç başlangıcı  ile keçe arasındaki mesafe 12-14 cm olmalıdır.

Düz uç ile keçe arasındaki mesafe 18-22 cm olmalıdır.

Kateter steril paketlenmiş ve paket içinde 1 adet kateter,1 adet beta cap klemp,1 adet beta cap adaptörü ve 1 adet cap
olmalıdır.
Ambalajın üzerinde son kullanma tarihi vb. bilgiler yer almalıdır.

GENEL ÖZELLİKLER

Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.

Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.

Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı
özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT
kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar
eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ` ne kayıtlı olmalıdır.   Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında
Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine ( ÜTS ), kayıtlı olmalı ve kayıtlı
olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.
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CIFT KAFLI CURLED TENKOF KATETER(ERISKIN)

ERCP KATETERI(TAPERED)
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CIFT KAFLI CURLED TENKOF KATETER(ERISKIN)Açıklama :
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(4774) ERCP KATETERI(TAPERED)
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Kateter ERCP işlemlerinde kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır.

Kateter disposable olmalıdır.

Kateterin uzunluğu 200cm olmalıdır.

2.8 çalışma kanalından geçebilmelidir.

Kateter 0.035" guıdewıre'ler ile kullanılabilmelidir.

Kateter radyopak olmalıdır.

Kateterin distal ucunda renkli radyopak işaretler (marker) olmalıdır.

Kateter tapered olmalıdır.

Kateter pre-curved olmalıdır.

Kateter steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

GENEL ÖZELLİKLER

Teklif edilen ürünün ambalajında UBB kodu, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.

Teklif edilen ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden başlamak üzere en az 2 yıl olmalıdır.

Yüklenici firma, idarenin firmaya üç ay öncesinde bildirmesi durumunda son kullanım tarihi yaklaşan malzemeleri aynı
özellikteki yeni miatlı olan ürünler ile değiştirmelidir.
Teklif edilen ürün; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bedeli karşılanacak Tıbbi Malzeme listelerindeki SUT
kodları ile eşlenmiş olmalı, SGK' nun ilgili web sayfasından alınan çıktı ile belgelenmeli ve ürünün tüketilmesine kadar
eşlenmiş kalacağı taahhüdünü yazılı beyan etmelidir.
Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ` ne kayıtlı olmalıdır.   Ayrıca; Yüklenici firma ürünlerin teslimi sırasında
Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) `nde satın alınan ürünün kurumumuza satıldığını bildirmelidir.
Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine ( ÜTS ), kayıtlı olmalı ve kayıtlı
olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir.

ERCP KATETERI(TAPERED)Açıklama :


